NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA DM2

Sistemas de monitorizacion de la glucemia intersticial
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SISTEMAS MCG

monitorizaciéon continua de glucosa

MCG
rtMCG MFG profesional
Mideny transmiten Miden en tiempo real, Para tiempo limitado
en tiempo real. pero requieren escaneo. (7-14 dias).
Disponen de alarmas Disponen de alarmas Datos ocultos o visibles
en tiempo real. en tiempo real. al paciente.
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SISTEMA MFG FreeStyle Libre

e Almacena datos hasta 8 horas
e Escaneo con lector o app moévil
e Genera informe AGP (consenso TIR4)
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ACTUA ESCANEA INFORMA

Los cuidadores
pueden monitorizar
remotamente
alos pacientes

Los profesionales
tienen acceso a informes
completos y visuales
de los perfiles de glucosa

Los pacientes
pueden controlar
sus niveles de glucosa
en el teléfono movil

EVIDENCIAS FreeStyle

Estudio REPLACE

226
adultos

59 anos (edad media)
DM2 (17 afnos de media)
HbA1c 8,7% (media)
Tratamiento intensivo con insulina

e Reduccion hipoglucemias
e Reduccién hipoglucemias nocturnas
e Sin modificar HbA1c

e Alto grado de satisfaccion
en pacientes
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